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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ОТ 12 августа 2016 года № РЗН 2016/4594

На медицинское изделие
Аппарат магнитной стимуляции Magstim, исполнения: Magstim 200^, Magstim  

Magstim Rapid^ c принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение вьщано
"Зе Магстим Компани Лимитед”, Соединенное Королевство,
The Magstim Company Limited, Spring Gardens, W hitland, Carmarthenshire 
SA34 OHR W ales, United Юngdom

Производитель
”3e Магстим Компани Лимитед", Соединенное Королевство,
The Magstim Company Limited, Spring Gardens, W hitland, Carmarthenshire 
SA34 OHR W ales, United Kingdom

Место производства медицинского изделия
The Magstim Company Limited, Spring Gardens, W hitland, Carmarthenshire 
SA34 OHR W ales, United Kingdom

Номер регистрационного досье № РД-5926/50128 от 29.12.2014 

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4490

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 12 ав1 
"допущено к обращению на террито

Руководитель Федеральной слу: 
по надзору в сфере здравоохранен!
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ФЦЛЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 12 августа 2016 года № РЗН 2016/4594

Лист 1

На медицинское изделие
Аппарат магнитной стимуляция Magstim, исполнения: Magstim 20(Я, Magstim  
Bistim^, Magstim Rapid^ с принадлежностями:
1. Аппарат магнитной стимуляции Magstim 200^:
Комплектация:
- Блок Magstim 200^ - 1 шт.;
- Индуктор 90 мм с дистанционным управлением -1  шт.;
- Контроллер интерфейса {при наличии индукторов с дистанционным управлением 
контроллер интерфейса может отсутствовать) -1  шт.;
- Педаль и кабель питания -1  шт.
Перечень индукторов совместимых с аппаратом Magstim 200^:
- Стандартный индуктор 90 мм;
- Индуктор 90 мм с дистанционным управлением;
- Двойной ин^очсгор 70 мм с дистанционным управлением;
- Двойной индуктор 070^;
- Индуктор D70 Alpha;
- Индуктор двойной;
- Индуктор 110 мм двойной конусный;
- Индуктор малый двойной (Полиуретановое покрытие);
- Индуктор двойной 70 мм для МРТ.
2. Аппарат магнитной стимуляции Magstim Bistim^:
Комплектация:
- Блок Magstim 200^- 2 шт.;
- Коммутационный модуль BiStim^ -1  шт.;
- Педаль -1  шт.;
- Кабель питания -1  шт.
Перечень индукторов совместимых с аппаратом Magstim BiStim^:
- Стандартный индуктор 90 мм;
- Индуктор 90 мм с дистанционным управлением;
- Двойной индуктор 70 мм с дистанционным управлением;
- Двойной индуктор 070^;
- Индуктор D70 Alpha;
- Индуктор двойной;
- Индуктор 11 о мм двойной конус]
- Индуктор малый двойной (Поли;
- Индуктор двойной 70 мм для Mj
3. Аппарат магнитной стимуля]
Комплектация:
Руководитель Федеральной 
по надзору в сфере здравоохране
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ФЦА£РАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНДДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 12 августа 2016 года № РЗН 2016/4594

Лист 2

- Основной блок Magstim Rapid  ̂-1  шт.;
' Блок питания двойной (в зависимости от условий использовшшя может поставляться 
одиночный блок) -1  шт.;
- Блок Magstim Pluŝ  (в зависимости от условий использования блок может 
отсутствовать) -1  шт.;
- Контроллер интерфейса -1  шт.;
- Усилитель двигательных ответов -1  шт.;
- Кабель питания с сетевым фильтром - 3 rirr.
Перечень индукторов совместимых с аппаратом Magstim Rapider
- /Дойной индуктор 70 мм с воздушным охлаждением;
- Двойной индуктор с охлаждением AirFilm;
- Двойной индуктор 70 мм с охлаждением AirFilm (плацебо);
- Станд^тный индуктор 90 мм;
- Индуктор 90 мм с дистанционным управлением;
- Двойной индуктор 70 мм с дистанционным управлением;
' Двойной индуктор 070^;
- Индуктор D70 Alpha;
- Иядзчстор двойной;
- FiHZQTcrop 110 мм двойной конусньш;
- Индзчстор малый двойной (Полиуретановое покрытие);
- Индзчсгор двойной 70 мм для МРТ.
Принадлежности:
1. Коробка с датчиком температуры для МРТ.
2. Адаптер индуктора.
3. Удлинительный кабель индуктора -2  м.
4. Мобильная тележка.
5. Держатель индуктора для мобильной тележки.
6. Держатель индуктора напольный.
7. Усилитель двигательных ответов для аппарата Magstim Rapid^.
8. Контроллер интерфейса для аппарата Magstim Rapid^.
9. Контроллер интерфейса для аппарата Magstim 200^.
10. Коммутационный модуль BiStim^.
11. Педаль.
12. Кабель питания с сетевым фильтр«^
13. Кресло пациента.

Руководитель Федеральной i 
по надзору в сфере здравоохраяе!
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