
класс потенциального риска 1 О КП94 5210

вид медной некого изделия

соответствующее регистрационному досье № РД-446<9993 от 20.03.2013

Приложение: на 4 листах
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью «Ф ерропляст М едикал»
(ООО «Ф ерропласт М едикал»), Россия,
152260, Я рославская область, Н екрасовский р-н, п.Прмно.тжский
и подтверждает, что медицинское изделие
С толы  медицинские металлические передвижные СММП-08-«Я-ФП>
по ТУ 9452-008-55307168-2006
производства
Общество с ограниченной ответственностью «Ф ерропляст Медикал»
(ООО «Ф ерропласт Медикал»), Россия,
152260, Я рославская область, Некрасовский р-н, л.Приволжский
место производства: см. приложение

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

№ ФСР 2011/11190
04 апреля 2013 года

В соответствии с приказом Росздравнадзора от 04 апреля 2013 года № 1198-1 Ip' 13
допущено к обращению на территории-россиЙекойФвдграиии.

Врио руководителя ФедеральноГгслужбы
по над гору в сфере здравоохранения



ПРИЛОЖЕНИЕ

С.1ТЖ6Ы
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА П О  НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВ! < АДЛОР)

К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

№ФСР 2011/11190

I Столп медицинские металлические передвижные СМ М П-08-яЯ-Ф Н»
по Т У  9452-008-55307168-2006.
Исполнение I.
Сю л медмпинскиб ыгтплличссжмП передалжноЛ C M M I1 -08—Я-ФГЬ-01 ксосглир:
• каркас - I  шгг.:
- полка (стехлоЛкржавеюитая сталь крашеный металл) -  не более 3 шт.;
- коршнэ (гальланиронанниЯ металл) -  нс более 3 шт.;
-  сголеиннца (стекло. нержавеющая сталь‘крашеный металл) - нс более I шт.
Прймалтежнистм:
-легли крепежные.
Модели пола C M M II- ОВ-хЯ-ФПх-О!:
-  СМ М П-08—Я-ФП»-01 - 1;
• СММП-48-«Я-ФГ1-01-2;
-С М М П Ч И -«Я -Ф П »01-3;
-С М М П 48-«Я -Ф !1»-0!-4 ;
-СМ М 1!О Х-«Я -Ф П *01-5:
-СММП08-<»Я-ФП»-01-Ъ:
- СММН*0$-«Я-ФП»-01-7;
-С М М П -08-«Я -Ф П »-014;
-СМ МП-0$-«Я-Ф П»*01-9;
-  СММП-08-кЯ-ФПн-О I - КИ
- СМ М П-Ю -кЯ -Ф П н-О М  1:
-СМ М П-(В -«Я .Ф Пн-01.12:
-С М М ГЬ 08-«Я -Ф ГЬ 4)|.|3;
-СММИ-08-«Я-ФГ1>».0|.|4;
-СМ М П-0в^Я-Ф Пн4)1-15;
.  см м п-ох-«я.Ф Г1н.01.]б:
- С М М fl-08-^Я-ФП „-01 - 17:
-СММГ1-08-аЯ-ФП.>^)1-18.
• С.М.МП4Ж-<.Я-ФПо-01-19;
- СМ.МП-О8-уЯ-Ф!!о-О1-20;
• СММП4»-<»Я-ФГЬ-01-21;
• СММ1!4Х.«Я.ФПо4)1 -22;
-С М М П 4 » ^ Я -Ф 1 Ь Ц )|.2 3 ;
- СММП-О8.<гЯ-Ф1Ь-01-24;
-С М М 1Ь 08-Я -Ф П »01-25:

Врио piKOBo.une.iH 'РслсряльноН
по нал юру ь сфере 1лримм»1рансм|Ц|

04 апрели 2013 года



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВ НАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
Xs ФСР 2011/11190

- СММП-О8-«Я-ФП»-О1-26;
-  СММП-О8-«Я*ФП»-О1-27;
-СММП-О8-<сЯ-ФП»-ОЬ28;
-СММП>08'«Я-ФП»*О1-29:
- СММП-08-«Я-ФП»-01-30.
Исполнение 2.
Стол медицинский металлический передвижной С М М П - 08-«Я-ФП»- 02 в составе:
- каркас - I шт.;
- ящик выдвижной - не более 4 шт.:
- полка (стсклс/нержавсющая сталь/крашеный металл) - не более I шт.;
- корзина (,тальватпгрованный металл) - нс более 1 шт.;
- поддол (нержавеющая сталъ/крдшсмый металл) -  нс более 1 шт.;
• столеиница (стекло нержавеющая сталь/крашеный металл) - не более 1 шт.
Принадлежности:
-  детали крепежные.
Модели стола С М М П - 08-«Я-ФП»- 02
- СМ М П-08-«Я -Ф П>-02.1;
- СММ1Ь08-«Я-ФП»-02-2;
- СММ!1-08-«Я-ФП»-02-3;
- СММП-08-«Я-ФП»-02-4;
-СМ М!1-08-«Я-ФП»-02-5;
- СММ!1-08-«Я-ФП«-02-6;
- СММ П-08-«Я-ФП»-02-7;
- СММП-08-«Я-ФГЪ>-02-8;
- СМ.МП-08*«Я-ФП»-02-9;
- С.ММП-08-«Я-ФП»-02-10;
-СММП-О8-«Я-ФП»-О2-11;
- СММП-08-«Я-ФГЬ>-02-12;
- СММП-08-«Я-ФП»-02-13;
- СМ М П-08-«Я-ФП»-02-!4;
- СМ М П-08-«Я-ФП»-02-15;
- СММП-08-«Я-ФП»-02-16;
-С.ММ1!-О8-«Я-ФП»-О2-17;
- СММП-08-«Я-ФП»-02-18:
- СММ11-08-«Я-Ф11»-02-19;
- СММП-08-«Я-ФП»-02-20; /  А  /

-  СММП-О8-«Я-ФП»-О2-21; 3 ' /
Врио руководителя Федеральной службы
но надзору в сфере здравоохранения с-''*/ м  л - М урнш ко
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Лист 3

CMMI Ь08-«Я-ФП»-02-22
С.ММП-08-«Я-ФП».02-23:
€ММП-08-«Я-ФГ1»-02-24.

федера льна я  с лу жба  п о  н а дзо ру  в с фере здра в о о х ра нения
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
№ ФОР 2011/11190

Исполнение 3.
Стол медицинский металлический передвижкой СММП-08-<<Я-ФП»-03 в составе:
- каркас -1  шт.-
- полка (стекло/нсржавеющая сталь) • не более 3 шт.;
- ящик выдвижной - не более 2 шт.;
- полка (крашеный металл) • не более 2 шт.;
• корзина (гальванированный металл) - нс более 1 шт.;
- столешница (егскло'нержавеющая стад^крашеный металл) - нс более 1 шт.
Принадлежности;
- детали крепежные
Модели стола СММП-08««Я»ФП»-03:
- СММП-08-«Я-ФП»-03-1
- СММ!1-08-«Я-ФГЬ>03-2
- СММП-08-«Я-ФП»-03-3
- СММП-О8-«Я-ФП»-ОЗ-4
- СММП«О8-«Я-ФП»-ОЗ-5
- СММЛ-08-<(Я-ФП)>-03-6
- СММП-О8-«Я-ФП»-ОЗ-7
- СММП-О8-«Я-ФП»-ОЗ-8
- СММП-08-«Я-ФП»-03-9
- СММП-08-«Я-ФП»-03-10:
- СММП-08-«Я-ФП»-ОЗ-11;
- СММП-08-«Я-ФП»-03-12;
• СММП-08-«Я-ФП»-03-13;
- СММГГ-08-«Я-Ф1Ън03.14;
- СММП-08-«Я-ФП»-03-15,
- СММГ1«О8*«Я*Ф1ЬхОЗ-1б;
• CMMI 1-08-«Я-ФП»-03-17;
- СММП-08-«Я-ФП»-03-18;
- СММГ!-08-«Я-ФП>.03-19;
- CMMI -08-«Я-ФП»-03-20;
- СММП-08-«Я-ФП»-03-21;
- СММП-08-«Я-ФП»-03-22;
- СЙМП-08-«Я.ФП>-03-23;

Врио руководителя Федеральной
по надзору в сфере здравоохранение

04 апреля 2013 года
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Л и ст 4
№ ФСР 2011/11190

М.А. М ураш ку
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Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

04 апреля 201? года

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

- СМ.МП-08-«Я-ФП»-03-24;
- СММП-08-«Я-ФП»-03-25;
- СММП-08-«Я-ФП»-03-26;
- СММГ1-08.«Я.ФП»-03-27;
- СММП-08-«Я-ФП»-03-28;
- СММП-08-«Я-ФП»-03-29;
- СММГ1-08-«Я-ФП»-03-30;
-  СММП-08-«Я-ФП>>-03-31;
- СММП-08-<Я-ФП»-03-32;
- СМ М П.08-«Я-ФП».03-33;
• СММН-08-«Я-ФП»-03-34;
- СММП-08-«Я-ФП».03-35;
- СММП-08-«Я-ФП»-03-36;
- СММП-08-«Я-ФП»-03-37;
- СММП-08-«Я-ФП»-03-38;
- СММП-08-«Я-ФП»-03-39;
- СММП-08-«Я-ФГЬ>-03-40;
-  СММП-08нсЯ-ФП»-03-41;
- СММП-08-«Я-ФП»«03-42;
- СММП-08-«Я-ФП»-03-43;
- СММП-08-«Я-ФП»-03-44;
- СМ М П-08-«Я-Ф П»-03-45;
- СММП-08-:<Я-ФП»-03-46;
- СММП-08-«Я-ФП»-03-47;
• СММП-08-«Я-ФП»-03-48.
IV . Место производства 152260, Россия, Ярославская область. Некрасовский р-м,
пос. Приволжский

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
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