
от 14 июля 2011 года Срок действия: не ограничен

класс потенциального риска 2а ОКП 94 4410

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД№ 20804 от 06.06.2011

приказом Росздравнадзора от 14 июля 2011 года № 4234-Пр/Н

Е.А. Тельнова

0 13В37

Настоящее удостоверение выдано
ООО "КАСКАД-ФТО\
Россия, 115114, Москва, ул. Дербеневская, д.20, стр. 7

и подтверждает, что изделие медицинского назначения
изделие медицинской техники)
Аппарат для флюктуаризации ”АСБ-2ММ по ТУ 9444-001-18614665-2006
в следующей комплектации (см. приложение на I листе):

производства
ООО °КАСКАД*ФТОП,
Россия, 115114, Москва, ул. Дербеневская, д.20, стр, 7

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОР? В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

разрешено к производству, продаже и mi территории Российской
Федерации >; ‘ * / д К  *'

                                  
                                   

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ФСР 2011/11395

Врио руководителя Федеральной { й
по надзору в сфере здравоохранения/’ у;•; { /
и социального развития V  . \  t * -Л



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

№ ФСР 2011/11395

1. Блок электронный.
2. Кабель для присоединения двух одноразовых электродов.
3. Кабель для присоединения четырех одноразовых электродов.
4. Кабель для присоединения двух многоразовых электродов.
5. Кабель для присоединения четырех многоразовых электродов.
6. Кабель для присоединения двух одноразовых электродов стоматологический.
7. Электрод раздвижной.
8. Кабель для раздвижного электрода.
9. Комплект одноразовых электродов для общей физиотерапии ЭИНЭПо-01 по
ТУ 9398-002-50034180-2004.
10. Комплект одноразовых физиотерапевтических электродов для стоматологии
ЭИНЭПо-01 по ТУ 9398-002-50034180-2004.
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