
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ "АРМЕД" 
Место нахождения: 630091, Россия, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, Д. 5, Этаж 4 Офис 406, 

Основной государственный регистрационный номер 1135001000617 
Телефон: +74954119933 Адрес электронной почты: 207@аппед.га 

в лице генерального директора Щукарева Андрея Анатольевича 

заявляет, что Облучатели-рециркуляторы медицинские «АРМЕД», согласно приложению № 1 на | листе 

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ "АРМЕД" 
Место нахождения: 630091, Россия, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, Д. 5, Этаж 4 Офис 406 
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 9451-006-13391002-2014 «Облучатели-рециркуляторы 
медицинские «АРМЕД» 

Код (коды) ТН ВЭД ВАЭС: 9018200000 

Серийный выпуск 

соответствует требованиям 
ТРТС 020/201 1 "Электромагнитная совместимость технических средств" 

Декларация о соответствии принята на основании 
Регистрационного удостоверения на медицинское изделие № РЗН 2015/3221 от 11 октября 2021 года, выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) 

Протокола испытаний № АЛ2070ПИ-39-ПТ/2021 от 15.12.2021 года, Испытательная лаборатория Общества с 

ограниченной ответственностью "АЛЬФА", аттестат аккредитации № РОСС КО.32094.ИЛО0003 
Схема декларирования соответствия: |Д 
Дополнительная информация 
раздел 7 Г ОСТ 30804.3:2.2013 (1ВС 61000-3-2:2009) " естимость ок м электромагнитная. 
Эмиссия гармоничбских троих това ты средствами с иотребляемым током более 16 А (в 
одной фазе). Нормы и методы испытаний", раздел 5 ГОСТ 30804.3;3=2043 (18 С ры 'Совместимость 

тозических сре электромагнитная. ичение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера 
В НИЗКОВОЛЬ системах электроснабжения общего назначени ехнические средства!с потребляемым током 
не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий 

подключения. ти методы испытаний". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. 

Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или 

эксплуатационной документации. 

Декларация о соответствии действительна Аве риствации по 14.12.2026 включительно 

Щукарев Андрей Анатольевич 
(Ф.И.О. заявителя) 

Регистрационный номер/Декларации о \ о 
Дата регистрации дек7арации о соответ;



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС М КЦ Д-КЦ.РАОЗ.В.53655/21 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1 

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии 

Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия 

или комплекса 

9018200000 Облучатели-рециркуляторы медицинские «АРМЕД» по ТУ 9451-006-13391002-2014, 

варианты исполнения: 
- СН 111-115 М; 
- СН 111-115 МЛ; 
- СН 111-115 МД 
- СН 111-15 П; 
- СН И1-130М; 
- СН 111-130 МЛ; 
- СН 111-130 МД 
- СН 111-130 П; 
- СН 211-115М; 
- СН 211-115 МД; 
- СН 211-115 МД 
-СН211-115 П; 
- СН 211-130 М; 
- СН 211-130 МД; 
- СН 211-130 МД 

| -СН21-130 П; 
- СН3!1-115 М; , 

> “авы \ рии \ 
- СН 1-15 \ Г` \ 

ЗИ ты \ \ 

- СНЗ!-130 М; \ .й ва \ 
| ааа \ Г 

| ^=СН.441-115-М; — 
- СН 411-115 П; 
- СН 411-130М; 
- СН 411-130 П; 
- СН 511-15 М; 
- СН 511-15 П. 

Заявитель Щукарев Андрей Анатольевич 
(Ф.И.О. заявителя) 


