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Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на I листе

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 августа 2011 года № ФСР 2011/11515

приказом Роезлравнадторя от 02 и
и приказом от 07 ноября 2016 гол
дОиушенО К обращению на терри _
Руководитель Федеральной службы
по надзору л сфере здривоохрпнецни

jjvra'SOl 1 года №  «V11 , п р /1 1

1224 ( о  замене > \
►ъйи'РбссиЙской Федерации./

На медицинское изделие
С толики процедурные передвижные по ТУ 9451-004-52962725-2001
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 02 августа 2011 года № ФСР 2011/11513

ria  медицинское изделие
С толики процедурные перельнжпые по ТУ 9451-004-52962725-2001
следующих моделей:
- СПп-01-МСК(501) - столик процедурный передвижной металлический с двумя
полками ич нержавеющей стали;
- СПп-О1-МСК(55О1) - столик процедурный передвижной из нержавеющей стали с
двумя полками;
- СПп-01-МСК(501 М) - столик процедурный передвижной металлический с двумя
полками из нержавеющей стали;
- СПл-Ш-МСК(501 -01) - столик процедурный передвижной металлический с двумя
стеклянными полками;
- СПп-С1-МСК(55О1-О1) - столик процедурный передвижной из нержавеющей стали с
двумя стеклянными полками;
■ СПп-01 «МСК(501 -01 М) - столик процедурный перелшгааюй метшщнчсскнй с двумя
стеклянными полками;
- СПп-01-МСК(501-02) - столик процедурный передвижной металлический с двумя
полками (стеклянной и из нержавеющей стали);
- СПп-01-МСК(501-02 М )-столик процедурный передвижной металлический с двумя
полками (стеклянной и из нержавеющей стали);
• СПиЧ)2-МСК(502) - столик процедурный передвижной металлический с тремя
полкпми из нержавеющей стали;
- СПп-02-МСК(5502) - столик процедурный передвижной из нержавеющей стали с
тремя полками;
- СПП-02-МСК(502 М) • столик процедурный передвижной металлический с тремя
полками из нержавеющей стали;
- СПп-02-МСК(502-01) - столик процедурный передвижной металлический с тремя
стеклянными, полками;
- СПп-02-МСК(5502-01) - столик процедурный передвижкой из нержавеющей стали с
тремя стеклянными полками;
. СПп-02-МСК(502-01 М) - столик процедурный передвижной металлический с тремя
стеклянными полками;
- СПп?03-МСК(5(Й) - столик процедурный передвижной металлический с двумя
полками из нержавеющей стали, с борта ками
- СПп-03-.МСК(5504) - столик пропедурпдей- псрсдийжцрй из нержавеющей стали с
двумя полками, с бортиками.
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