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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
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Лист 1

На медицинское изделие
Стол медицинский по ТУ 32.50.30-024-47272295-2022, в вариантах исполнения:
I. Стол для хирургических инструментов, в вариантах исполнения:
1. Стол процедурный МД SP 2N, в составе:
1.1. Полка - 2 шт.
1.2. Стойка боковая - 2 шт.
1.3. Колесная опора - 4 шт.
1.4. Комплект фурнитуры - Г шт.
1.5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
2. Стол процедурный МД SP 3N, в составе: дСХ ■
2.1. Полка - 3 шт. rO W *7  V Y
2.2. Стойка боковая - 2 шт. у*"*
2.3. Колесная опора - 4 шт.
2.4. Комплект фурнитуры - 1 шт.
2.5. Руководство по эксплуатаций^ 1 шт.
3. Стол процедурный МД SP 3G, в составе:^»”

3.2. Стойка боковая - 2 шт.
3.3. Стяжка - 6 шт.
3.4. Шпилька резьбовая - 6 шт.
3.5. Колесная опора - 4 шт.
3.6. Комплект фурнитуры -1 шт.
3.7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
4. Стол процедурный МД SP 2G, в составе:
4.1. Полка - 2 шт.
4.2. Стойка боковая - 2 шт.
4.3. Стяжка - 4 шт.
4.4. Шпилька резьбовая - 4 шт.
4.5. Колесная опора - 4 шт.
4.6. Комплект фурнитуры -1 шт.
4.7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Стол хирургический МД СХ, в составе
5.1. Колесная база -1 шт.
5.2. Стойка телескопическая - 1 шт.
5.3. Кронштейн полки - 1 шт.
5.4. Полка - 1 шт.
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
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5.5. Профиль выдвижной -1 шт.
5.6. Уголок торцевой - 2 шт.
5.7. Планка фиксирующая - 1 шт.
5.8. Колесо - 4 шт.
5.9. Комплект фурнитуры - 1 шт.
5.10. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
6. Стол манипуляционный МД SM 1, в составе
6.1. Полка - 2 шт.
6.2. Ящик - 1 шт.
6.3. Стенка левая - 1 шт.
6.4. Стенка правая - 1 шт.
6.5. Стенка задняя - 1 шт.
6.6. Крыша - 1 шт.
6.7. Дно - 1 шт. #
6.8. Стойка - 2 шт.
6.9. Колесная опора - 4 шт.
6.10. Комплект фурнитуры - 11 шт.
6.11. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
7. Стол манипуляционный МД SM 2, в составе
7.1. Полка - 3 шт.
7.2. Ящик - 2 шт.
7.3. Стенка левая - 2 шт.
7.4. Стенка правая - 2 шт.
7.5. Стенка задняя - 2 шт.
7.6. Крыша - 2 шт.
7.7. Дно - 2 шт.
7.8. Стойка - 2 шт.
7.9. Колесная опора - 4 шт.
7.10. Комплект фурнитуры - 11 шт.
7.11. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Стол манипуляционный МД SM 6, в составе:
8.1. Полка - 1 шт.
8.2. Ящик - 2 шт.
8.3. Ящик малый - 4 шт.
8.4. Стенка левая - 3 шт.
8.5. Стенка правая - 3 шт.
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
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8.6. Стенка задняя - 3 шт.
8.7. Крыша - 3 шт.
8.8. Дно - 3 шт.
8.9. Стойка - 2 шт.
8.10. Колесная опора - 4 шт.
8.11. Комплект фурнитуры -11 шт.
8.12. Руководство по эксплуатации -1 шт.
II. Стол прикроватный, в вариантах исполнен;
1. Стол прикроватный МД SP N, в составе:
1.1. Колесная база - 1 шт.
1.2. Стойка телескопическая - 1 шт.
1.3. Столешница поворотная - 1 шт.
1.4. Профиль выдвижной -1 шт..%Л
1.5. Колесо - 4 шт.
1.6. Комплект фурнитуры - 1 шт.
1.7. Руководство по эксплуат;
2. Стол прикроватный МД SM N, в составе:
2.1. Столешница - 1 шт.
2.2. Стойка - 2 шт.
2.3. Стяжка - 2 шт.
2.4. Опора регулируемая - 4 шт.
2.5. Комплект фурнитуры - 1 шт.
2.6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
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