
ЕНЕ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.П.А. медицинские
партнеры" (ООО "М.П.А. медицинские партнеры"), местонахождение: 127083, МОСКВА ГОРОД,
8 МАРТА УЛИЦА, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 12, ЭТ 4, ПОМ XXVIII, КОМ 4, ОГРН 1027700340557,
телефон: +7 (495) 921-30-88, электронная почта: info@mpamed.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АЛЕКСЕЕВА ЭДУАРДА БОРИСОВИЧА
заявляет, что Прибор оптический диагностический: отоскоп с принадлежностями согласно
приложению № 1 на 1 листе.

описание продукции: Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) № ФСЗ 2012/13250 от 10.02.2017 г.

Изготовитель: "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия, Rudolf Riester GmbH, Место нахождения:
ГЕРМАНИЯ, BruckstraPe 31, DE-72417 Jungingen, Germany.
Адрес места осуществления деятельности но изготовлению продукции: "Рудольф Ристер ГмбХ",
ГЕРМАНИЯ, Bruckstrape 31, DE-72417 Jungingen, Germany,GLN изготовителя: 4045396000001.

КодОКПД2: 26.60.12.119
Код TH ВЭД ЕАЭС: 9018908409
Серийный выпуск

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических
средств
Декларация о соответствии принята на основании протокола№ МРД/122021/8756 выдан
22.12.2021 г. испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория ООО "МЕРИДИАН"
РОСС RU.32457.04РИД0.ИЛ01 от 01.06.2021 г.; Схема декларирования: 1д:
Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30324.1.2-
2012, Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности.
Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний:
Условия и сроки хранения:
Условия хранения указываются изготовителем в документации на продукцию.
Срок хранения указывается изготовителем в документации на продукцию.
Срок службы указывается изготовителем в документации на продукцию.
Декларация о соответствии принята взамен № ЕАЭС N RU fl-DE.PA04.B.07156/21 от 10.01.2022г.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 10.01.2027
включительно

I АЛЕКСЕЕВ ЭДУАРД БОРИСОВИЧ___________________
г (Ф. И. О. заявителя)

,ии о соответствии: ЕАЭС N RU Д-DE.PAOI.В.45058/22
Дата регистрации дёТвйар&цйк'Ь соответствии: 01.02.2022



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-
DE.PA01. В.45058/22

Перечень продукции, на которую распространяется действие
Декларации о соответствии ТР ЕАЭС

Коды ОКПД2,
TH ВЭД ЕАЭС:

Наименование продукции и иные сведения о продукции,
обеспечивающие ее идентификацию

26.60.12.119
9018908409

Прибор оптический диагностический: отоскоп с принадлежностями:
Варианты исполнения:
1. uni 1.
2. uni III.
3. econom.
4. e-scope.
Принадлежности:
1. Лампа вакуумная -  не более 6 шт.
2. Лампа галогеновая -  не более 6 шт.
3. Лампа ксеноновая -  не более 6 шт.
4. Лампа светодиодная -  не более 6 шт.
5. Головка отоскопа.
6. Осветитель изогнутый.
7. Расширитель назальный.
8. Держатель шпателя.
9. Зеркала гортанные -  не более 2 шт.
10. Линза поворотная.
11. Линза стеклянная.
12. Рукоятка батареечная, тип А А.
13. Рукоятка батареечная, тип С.
14. Верхняя часть рукоятки с реостатом.
15. Крышка для рукояток без отверстия.
16. Крышка для рукояток с отверстием.
17. Рукоятка перезаряжаемая, тип С.
18. Рукоятка комбинированная.
19. Устройство зарядное.
20. Аккумулятор.
21. Воронки ушные многоразовые -  не более 10 шт.
22. Воронки ушные одноразовые -  не более 1000 шт.
23. Воронки назальные многоразовые -  не более 10 шт.
24. Воронки назальные одноразовые -  не более 1000 шт.
25. Груша для пневматического теста.
26. Коннектор для пневматического теста.
27. Винт фиксирующий для рукояток, тип uni.
28. Футляр.

Генеральный директор Алексеев Эдуард Борисович


