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На медицинское изделие
Пульсоксиметры в вариантах исполнения с принадлежностями
1. Пульсоксиметр CMS 50 D-i в составе:
1.1. Пульсоксиметр CMS 50 D+ - 1 шт.
1.2. Кабель USB - 1 шт.
1.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
1.4. Диск - 1 шт.
Принадлежности:
1. Ц]э р.-1 шт.
2. Пульсоксиметр CMS 50 DL в составе:
2.1. Пульсоксиметр CMS 50 DL - 1 шт.
2.2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
1. Чехол - 1 шт
2. I Внур - 1 шт.
3. Пульсоксиметр CMS 50 1 а составе: ■
3.1. Пу J <оксиметр CMS >'1 IX 1 шт.
3.2. Кабель USB - 1 шт.
3.3. Адаптер питания - 1 шт.
3.4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
3.5. Диск - 1 шт.
Принадлежности:
1. Шнур - 1 шт.
4. Пульсоксиметр CMS 50 !■ W в составе:
4.1. Пульсоксиметр CMS 50 FW - 1 шт.
4.2. Кабель USB - 1 шт.
4.3. Адаптер питания - 1 шт.
4 4. Датчик SP02 - 1 шт,
4.5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
4.6. Диск - 1 шт.
5. Пульсоксиметр CMS 50 QB в составе:
5.1. Пульсоксиметр CMS 50 QB - 1 шт.
5.2. Адаптер питания - 1 шт.
5.3. Кабель USB - 1 шт.
5.4. Батарея - 1 шт.
5.5. Устройство для заряда батареи - 1 шт.
Заместитель руководителя Федеральной службы
но надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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5.6. Г'.ководство по эксплуатации - 1 шт.
Прин а;нежности:
1. Шнур - 1 шт.
6. Пульсоксиметр CMS 60 С в составе:
6.1 Пульсоксиметр CMS 60 С - 1 шт.
6.2. Адаптер питания - 1 шт.
6.3. Датчик SPO2 - 1 шт.
6.4. Каб.&гь USB - 1 шт.
6 .5 . Р ; ЧОНОДСТВ0 ПО ЭКСП ИИ - 1 ш т .

6.6. Диск - 1 шт.
7. Пульсоксиметр CMS 60 D в составе:
7 1. Пульсоксиметр CMS 60 D - 1 шт.
7.2. Датчик SPO2 - 1 шт.
7.3. Кабель USB - 1 шт.
7.4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
7.5. Диск -1ш т.
8. Пу;. ч.оксиметр CMS 70 . и составе:
8.1. Пульсоксиметр CMS 70 А - 1 шт.
8.2. Кабель питания - 1 шт.
8.3. Кабель USB - 1 шт.
8.4. Датчик SPO2 - 1 шт.
8.5. Руководство по эксплуатации - 1 пгт.
8.6. Диск - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
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