
 
 
 

Руководство по эксплуатации 
Пульсоксиметр в варианте исполнения CMS 60 D 

 Номер партии: 01DE090201-17/DE 

Область применения: Применяется пульсоксиметры для клинического мониторинга 
взрослых, детей в больницах, клиниках, лечебно-профилактических учреждениях или на 
дому. 
Показания к применению: Пульсоксиметры можно использовать для измерения уровня 
насыщенности крови кислородом и частоты пульса с помощью пальца. Изделие подходит 
для использования на дому, медицинских учреждениях, для наблюдения за физическим 
состоянием в спорте (пульсоксиметр может быть использован до или после занятий 
спортом, но его не рекомендуется использовать в процессе тренировки) и так далее. 
Противопоказания к применению: Показания пульсоксиметров при наличии в крови 
карбоксигемоглобина будут существенно завышенными, если пациент страдает от 
токсикоза угарным газом, так как датчик реагирует на оксигемоглобин и 
карбоксигемоглобин одинаково, поэтому изделие нельзя использовать при таких 
обстоятельствах. 

Введение 
Настоящее руководство распространяется на пульсоксиметр в варианте исполнения CMS 60 D, 
производства КОНТЕК МЕДИКАЛ СИСТЕМС КO., ЛТД., Китай/ CONTEC MEDICAL SYSTEMS Co., Ltd., CHINA 
(далее по тексту - пульсоксиметры), предназначенные для измерения показателя насыщенности 
артериальной крови кислородом (SpO2) методом светодетектирования. 
Уважаемые пользователи, благодарим Вас за то, что Вы приобрели наши пульсоксиметры. 
Настоящее руководство составлено в соответствии с директивой касательно медицинской продукции 
MDD93/42/EEC и согласованными стандартами. 
Руководство описывает в соответствии с функциями и требованиями пульсоксиметра основную 
структуру, функции, технические характеристики, правильные методы транспортировки, установки, 
использования, эксплуатации, ремонта, обслуживания и хранения и т. д., а также процедуры 
безопасности для защиты как пользователя, так и оборудования. Подробнее смотрите в 
соответствующих главах. 
Перед использованием данных пульсоксиметров внимательно прочитайте руководство. Инструкции, 
которые описывают рабочие процессы, должны строго соблюдаться. Несоблюдение инструкций может 
привести к нарушению измерений, повреждению оборудования и травме человека. Производитель не 
несет ответственности за вопросы безопасности, надёжности и производительности, а также за любые 
нарушения, травмы персонала и повреждения оборудования, возникшие из-за небрежности 
пользователей по отношению к руководству по эксплуатации. Гарантийное обслуживание производителя 
не распространяется на такие случаи. 
Пульсоксиметры являются многоразовым медицинским устройством. 
Разработчик и производитель: КОНТЕК МЕДИКАЛ СИСТЕМС КO., ЛТД.,  
Адрес: № 112 Цинхуан Вест Стр., Зона экономического и технического развития, Цинхуандао, 
провинция Хэбэй, Китай, 066004 
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «Медтехника Р»  
Адрес: 125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, эт.1., помещ.Х 
Регистрационное удостоверение № 2020/9598 от 18 июля 2022 года 
При реализации товара (продукции) может использоваться товарный знак «Med-Mos». 

 
 

Ограничения к применению: 
1. Поскольку измерения проводятся на основе артериального пульса, 
необходим существенный пульсирующий кровоток субъекта. Для пациента со слабым 
пульсом из-за шока, низкой температуры окружающей среды / тела, значительного 
кровотечения или использования сосудосуживающего лекарственного средства, форма 
графика SpO2 (PLETH) будет уменьшаться. В этом случае измерение будет более 
чувствительным к помехам. 
2. Для пациентов, у которых имеется значительное количество 
лекарственного окрашивающего средства (например, метиленового синего, индиго 
зелёного и синего голубого) или гемоглобина монооксида углерода (COHb) или 
метионина (Me + Hb) или тиосалицилового гемоглобина, а у некоторых пациентов при 
наличие желтухи, определение SpO2 этим пульсоксиметром может быть неточным. 
3. Препараты, такие как допамин, прокаин, прилокаин, лидокаин и бутакаин, 
также могут быть основным фактором, ведущим к серьёзной ошибке измерения SpO2. 
4. Поскольку значение SpO2 служит в качестве контрольного значения для 
оценки аномальной аноксии и токсической аноксии, некоторые пациенты с серьёзной 
формой анемии могут также показывать хороший результат измерения SpO2. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Ø У пациента могут появиться чувство дискомфорта или болезненные ощущения при 

непрерывном использовании устройства, особенно у пациентов с 
микроциркуляторным барьером. Рекомендуется носить датчик на одном и том же 
пальце не более 2 часов подряд. 

Ø Для отдельных пациентов необходимо провести более тщательный осмотр в 
процессе размещения датчика. Устройство нельзя располагать на отёчные и 
тонкие ткани.  

Ø Свет (инфракрасный невидим для глаз), излучаемый прибором, вреден для глаз, 
поэтому пользователь и обслуживающий специалист не должны смотреть прямо на 
свет.  

Ø Ноготь на пальце обследуемого пациента не должен быть покрыт лаком или другой 
косметикой.  

Ø Ноготь обследуемого пациента не должен быть слишком длинным.  
Ø Пожалуйста, обратитесь к соответствующей литературе о клинических 

ограничениях и мерах предосторожности.  
Ø Прибор не предназначен для лечения. 

Классификация: 
В соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий пульсоксиметры имеет код по 
виду: 149980 
В зависимости от потенциального риска применения пульсоксиметры относятся к классу 2б. 
В зависимости от воспринимаемых механических воздействий при эксплуатации пульсоксиметры 
относятся к группе 2. 
Безопасность классифицируется в соответствии с EN /IEC 60601-1.  
По классу защиты от поражения электрическим током пульсоксиметры относится к изделиям класса II, с 
рабочей частью типа BF 
По типу защиты от поражения электрическим током: с внутренним источником питания 
В соответствии с режимом работы: непрерывный режим работы  
По степени защиты от проникновения воды: IP22. 
 
Во время работы на дисплей пульсоксиметров выводятся рассчитанные значения SpO2, частоту пульса, 
отображение гистограммы, формы импульса. Пульсоксиметры предназначены для ношения на теле (на 
пальце, на груди, в руках или в кармане). Пульсоксиметры могут входить в оснащение автомобилей 
скорой медицинской помощи, спасательных служб, применимы при мониторинге состояния пациента в 
медицинских учреждениях, для личного использования на дому и при занятиях спортом. 

 

4.1.1 Составные части пульсоксиметра приведены ниже: 
Наименование составной 
части Функциональное назначение 

Кабель USB (Наличие 
уточняется при заказе) Для зарядки и подключения пульсоксиметра к ПК  

Руководство по 
эксплуатации 

Для правильного, эффективного и безопасного 
использования пульсоксиметра по назначению 

Адаптер питания 
(Наличие уточняется при 
заказе) 

Для зарядки пульсоксиметра от сети 220 В 

Датчик SрO2  
(съёмный)*1 (наличие 
уточняется при заказе) 

Для измерения показателя насыщенности 
артериальной крови кислородом (SpO2) 

Батарея*2 (Наличие 
уточняется при заказе) Для питания пульсоксиметров 

Диск (наличие 
уточняется при заказе) 

Для установки ПО «SpO2 Assistant» на персональный 
компьютер 

 
Примечание *1:  Пульсоксиметр имеет съёмный датчик SрO2.(детский/взрослый)-

опционально 

Примечание *2: Аккумуляторные батареи. Наличие уточняется при заказе. Заряд 
многоразовых аккумуляторов осуществляется через кабель USB от персонального 
компьютера (ПК), либо с помощью кабеля USB и адаптера питания от бытовой сети 220 
В. 

Перечень применяемых стандартов: EN ISO 13485, EN ISO 14971, EN 60601-1, EN 60601-1-11, EN 60601-1-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-4, EN 60601-1-6, EN 60601-1-8,  ISO 80601-2-61, EN 62304, 
EN 62366, EN 980, EN 1041, EN ISO 10993-1 

Безопасность  
Инструкции по безопасной эксплуатации  

Периодически проверяйте пульсоксиметры, комплектующие и принадлежности, чтобы убедиться, что нет 
видимых повреждений, которые могут повлиять на безопасность и мониторинг пациента через кабели и 
преобразователи. Рекомендуется, чтобы устройство проверялось как минимум раз в неделю. При 
очевидном повреждении прекратите использование устройства. Кроме того, общая проверка 
пульсоксиметра, включая проверку безопасности, такую как ток утечки, должна выполняться только 
квалифицированным персоналом один раз в 12 месяцев. 
• Необходимое техническое обслуживание должно выполняться только квалифицированными 
сервисными инженерами. Пользователям не разрешается делать это самостоятельно. 

• Пульсоксиметры не допускается использовать вместе с устройствами, не указанными в Руководстве. 
Только комплектующие и принадлежности, указанные или рекомендуемые производителем, могут 
использоваться с этим устройством. 

Пульсоксиметры откалиброваны перед тем, как был выпущены с производства, повторная калибровка не 
требуется. 

Основные эксплуатационные характеристики 
• Отображение значения SpO2 
• Отображение значения частоты импульса, отображение гистограммы 
• Отображение формы импульса 
• Индикация низкого напряжения, появляется перед сбоем в работе устройства, 

что обусловлено низким напряжением 
• Функция автоматического выключения: если изделие находится в режиме 

измерения, то при выпадении пальца из зонда оно автоматически отключится в 
течении 5 секунд. 

• Возможность изменения режима отображения 
• Возможность изменения яркости экрана 
• Звуковая индикация пульса 
• Функция аварийного оповещения 
• Сохранённые данные о значении SpO2 и частоте пульса могут быть выгружены 

на компьютер 
 

 Предупреждение  
Ø Взрывоопасность - НЕ используйте пульсоксиметр в окружающей среде с воспламеняющимися 
газами, такими как некоторые воспламеняющиеся анестетики. 

Ø Убедитесь, что среда, в которой работает пульсоксиметр, не подвержена воздействию каких-либо 
источников сильных электромагнитных помех, таких как радиопередатчики, мобильные телефоны и 
т. д. Держите их вдали от изделия. Высококачественное электромагнитное излучение, излучаемое 
такими устройствами, может существенно повлиять на работу пульсоксиметра. 

Ø НЕ используйте пульсоксиметр в процессе МРТ и КТ.  
Ø Будьте осторожны при использовании вытяжного шнура. Неправильное использование шнура может 
привести к повреждению устройства, на которое не распространяется гарантия производителя. 
Качание устройства с помощью шнура аннулирует гарантию. Пожалуйста, не используйте шнур, если 
у вас аллергия на его материал.  

Ø Люди, страдающие аллергией на резину, не могут использовать это устройство.  
Ø Утилизация пульсоксиметра, его комплектующих, принадлежностей и упаковок (включая 
аккумулятор, полиэтиленовые пакеты, пены и бумажные коробки) должна соответствовать местным 
законам и правилам. 

Ø Пожалуйста, проверьте упаковку перед использованием, чтобы убедиться, что устройство и 
аксессуары полностью соответствуют списку в упаковочном листе, иначе устройство может работать 
ненадлежащим образом.  

Ø Пожалуйста, выберите комплектующие и принадлежности, которые одобрены или изготовлены 
заводом-изготовителем, иное может привести к повреждению устройства.  

Ø Пожалуйста, не измеряйте это устройство с помощью функционального тестера для получения 
соответствующей информации об устройстве. 

Ø При загрузке данных на компьютер не позволяйте пациенту касаться USB-порта. Компьютер, 
используемый для загрузки, должен соответствовать EN60950. Кроме того, когда кабель для 
передачи данных подключена к компьютеру, медицинские электрические системы должны 
соответствовать IEC60601-1-1. 

Программное обеспечение используемое в пульсоксиметрах SpO2View и программное обеспечение SpO2 
Assistant (только в варианте исполнения  CMS 50 D+) используемое в ПК для работы с полученными 
(записанными) данными имеют защиту среднего уровня от несанкционированного конфигурирования 
третьими лицами (защита паролем, кодирование, защиты микроконтроллера от чтения и записи) и 

соответствует EN 62304. Класс безопасности у обоих ПО - B. 

Внимание  
v Храните пульсоксиметры вдали от пыли, вибрации, агрессивных веществ, 
взрывчатых веществ, высокой температуры и влажности. 

v Если пульсоксиметр намокнет, пожалуйста, прекратить его использование.  
v Когда пульсоксиметр переносится из холодной среды в тёплую или влажную среду, 
пожалуйста, не используйте его немедленно.  

v НЕ используйте для нажимания клавиш на передней панели острые предметы.  
v Не разрешается дезинфекция пульсоксиметра паром под высоким давлением или 
высокой температурой. Инструкции по очистке и дезинфекции см. в Руководстве 
пользователя в соответствующей главе (7.1). 

v Не используйте пульсоксиметр, погруженный в жидкость. Когда он нуждается в 
очистке, протрите его поверхность мягким материалом с медицинским спиртом. Не 
распыляйте жидкость непосредственно на устройство. 

v При очистке устройства водой необходимо, чтобы температура была ниже 60 ℃. 
v Если пальцы пациента слишком тонкие или слишком холодные, это, вероятно, 
повлияет на нормальное измерение SpO2 и частоты пульса.  

v Устройство имеет функцию аварийного оповещения, когда измеренные данные 
превышают максимальный или минимальный предел, устройство автоматически 
запускает тревогу при условии, что функция аварийного оповещения включена. 

v Пожалуйста, закрепите толстый палец, такой как большой палец или средний палец, 
достаточно глубоко в датчике. 

v Период обновления данных составляет менее 5 секунд, что может изменяться в 
зависимости от частоты отдельных импульсов. 

v Форма волны нормирована. Пожалуйста, прочитайте измеренное значение, когда 
форма волны на экране стабильна и устойчива. Данное измеренное значение 
является оптимальным значением, а форма волны на данный момент является 
стандартной. 

v Если во время измерительного процесса появляются некоторые отклонения на 
экране, вытащите палец и снова вставьте, чтобы восстановить нормальное 
использование. 

v Устройство имеет нормальный срок службы в течение трёх лет с момента первого 
электрифицированного использования. 

v Подвесной шнур, прикрепленный к устройству, изготовлен из неаллергенного 
материала, если определённая группа пациентов чувствительна к материалу 
подвесного шнура, прекратите использовать его. Кроме того, обратите внимание на 



использование подвесного шнура, не носите его вокруг шеи во избежание нанесения 
вреда пациенту 

 
  
  

Пульсоксиметр обеспечивает сигнализацию тревожных событий при измерениях, индикацию 
ошибок, сигнализацию при выходе рабочих режимов за установленные пределы. Максимальный уровень 
звукового сигнала издаваемый пульсоксиметром, не превышает 50 дБА.  

Степень защиты пульсоксиметра от воздействия пыли и влаги - IP22. 
Информация о Программном обеспечение: 
В состав пульсоксиметра входит запрограммированная микросхема со встроенным программным 

обеспечением SpO2View; номер версии: 1.Х, дата: 02.2018 г. Так же в состав пульсоксиметра входит 
мини диск с программным обеспечением(ПО) «SpO2 Assistant», номер версии: 2.Х, дата: 02.2018 г. для 
персонального компьютера (ПК), предназначенное для работы с полученными(записанными) данными. 
Подробные требования и характеристики ПО «SpO2 Assistant» приведены в Руководстве по эксплуатации 
ПО «SpO2 Assistant». Применение пульсоксиметра по назначению возможно и без ПО «SpO2 Assistant». 

Пульсоксиметр может обеспечивать продолжительный режим работы не менее 8 часов в сутки. 
Режим работы - непрерывный, круглосуточный, при ручном и автоматическом управлении. 

Пульсоксиметр при эксплуатации устойчив к воздействию климатических факторов внешней среды 
для температур от +0°C до +40°C, относительной влажности воздуха не более 75 % и атмосферном 
давление 500гПа~1060гПа. 

Пульсоксиметр устойчив к воздействиям, вызванным падением с высоты 50 мм на твёрдую 
поверхность или грубым обращениям. 

Пульсоксиметр сохраняет свои свойства после воздействия транспортной тряски частотой колебаний 
2…3 Гц, ускорением 30 м·с–2. 

Кабели, натянутые с силой 1 Н, выдерживают не менее 500 изгибов на ±90° у места их выхода из 
приборов или сетевого блока питания. 
Вид передней панели  

 

v Устройство имеет функцию аварийного 
оповещения, эта функция может быть приостановлена или выключена 
насовсем (настройка «по умолчанию»). Эта функция может быть включена 

через меню при необходимости. Пожалуйста, обратитесь к главе 6.2 за подробной 
информацией. 

v Устройство может работать не на всех пациентах. 
Если вы не можете добиться стабильных показаний, прекратите использование. 

v Гибкая схема соединяет две части устройства. Не 
перекручивайте и не тяните за это соединение.. 

2 Принцип действия  
Принцип работы пульсоксиметра следующий: Формула для обработки данных 
установлена на основании Закона Ламберта-Бера в соответствии со Спектром 
поглощения восстановленного гемоглобина (Hb) и оксигемоглобина (HbO2) в зоне, через 
которую пропускают свет (инфракрасный свет). Принцип действия прибора следующий: 
технология фотоэлектрического контроля уровня оксигемоглобина принимается в 
соответствии с технологией сканирования мощности пульса и записи, таким образом, что 
два луча с различной длиной волны света могут быть сфокусированы на кончике ногтя 
человека через сенсорный зажимный датчик на пальце. Затем измеряемый сигнал может 
быть получен с помощью светочувствительного элемента, полученная информация через 
который будет отображаться на экране путем обработки в электронных схемах и 
микропроцессоре.  

 
Показания Пульсоксиметра при 
наличии в крови 
карбоксигемоглобина будут 
существенно завышенными, если 
пациент страдает от токсикоза 
угарным газом, так как датчик 
реагирует на оксигемоглобин и 
карбо,ксигемоглобин одинаково, 
поэтому изделие не рекомендуется 
использовать при таких 
обстоятельствах. 
!!Будьте осторожны, при установке 

батарей, неправильная их установка может повредить устройство. Если вы не 
используете устройство более 2 часов, выньте батареи. 

Основные технические характеристики пульсоксиметра в варианте исполнения CMS 60 D 
Измерение SpO2: Диапазон измерения: при диапазоне измерения  0%～100％ 
Погрешность: SpO2 70%～100% - ±2%;  при диапазоне измерения ниже 70% погрешность не 
определена. 
Измерение частоты пульса Диапазон измерения 30 уд/мин～250 уд/мин (разрешение 1 уд/мин) 
Точность: ±2 уд/мин 
Диапазон интенсивности пульса  Непрерывное отображение гистограммы, чем выше столбец, тем 
сильнее пульс 
Среднее значение частоты пульса Расчёт средней частоты пульса каждые 4 цикла ударов сердца. 
Отклонение между средним значением и фактическим значением не превышает 1%. 
Разрешение 
SpO2  1%,  Частоты пульса 1 уд/мин 
Эффективность измерения при слабом заряде батареи: При заряде батарей более 4% погрешность 
показаний SpO2 и частота пульса соответствуют значениям п.1.2 и 2.2 соответственно. 
При заряде батарей ниже 4 % показания SpO2 и частоты пульса увеличивается до ±4% 
Устойчивость к окружающему свету: Отклонение между измеренным значением в помещении с 
искусственным освещением, или при естественном солнечном свете, или в тёмном помещении не более 
±1%. 
Требования к электропитанию 
Две батареи 1.5В (размер AA) 600 мАч, могут работать непрерывно в течение 24 часов 
2.6 -3.6 В, постоянный ток 
Оптический датчик 
Красный луч  Длина волны/мощность излучения - 660 нм/ 6,65 мВт (±0,2) 
Инфракрасный луч   Длина волны/мощность излучения - 880 нм / 6,75 мВт (±0,2) 
Регулируемая настройка диапазона тревожного оповещения  SpO2：0% ~ 100% Частота пульса: 0 
~ 250 уд. в мин. 
Информация выводимая на дисплее 
Насыщенность кислородом (%SpO2) наличие 
Частота пульса (ударов в минуту) наличие 
Интенсивность пульса (диаграмма) наличие 
Габариты размеры пульсоксиметра  
(длина × ширина × высота) 110 (±2) × 60 (±2) × 23 (±2) мм 
Максимально потребляемый ток Не более 100 мА 
 Масса пульсоксиметра 122 (±10) г. 

Техническое обслуживание, транспортировка и хранение  
Очистка и дезинфекция  
Наружные поверхности пульсоксиметров, комплектующих и принадлежностей устойчивы 
к дезинфекции 3 % раствора перекиси водорода с добавлением 0,5 % универсального 
моющего средства. 
Техническое обслуживание 
A. Перед использованием следует очистить и дезинфицировать устройство в 
соответствии с Руководством пользователя (7.1). 
B. Пожалуйста, зарядите батарею, когда на экране появится . 
C. Зарядите аккумулятор вскоре после разряда. Устройство следует заряжать каждые 
шесть месяцев, когда оно не используется регулярно. Это может продлить срок службы 
батареи в соответствии с этим руководством. 
D. Пожалуйста, выньте аккумулятор, если пульсоксиметр не используется в течение 
длительного времени. 
Транспортировка и хранение  
Транспортирование пульсоксиметров может осуществляться железнодорожным, 
автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных 
средствах. 
Крепление транспортной упаковки в транспортных средствах и перевозка продукции на 
них должны производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах 
транспорта. 
Расстановка и крепление транспортировочных ящиков должно обеспечивать их 
устойчивое положение и отсутствие смещения во время транспортирования. 
Условия транспортирования - при температуре окружающего воздуха от минус 40 до 
плюс 60°С, относительной влажности до 95% и атмосферном давление: 500 гПа~1060 
гПа. 
Условия хранения в транспортной упаковке на складах изготовителя (потребителя) - при 
температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60 °С, относительной влажности 
до 95% и и атмосферном давление: 500 гПа~1060 гПа. 
Не допускается хранить изделия в помещении, где находятся испаряющиеся жидкости и 
вещества, которые могут вызвать коррозию. 
Требования утилизации и охраны окружающей среды 
Утилизация пульсоксиметров осуществляется в соответствии правилами сбора, учёта и 
утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, предусмотренным для электронных приборов.  
Запрещено выбрасывать как бытовой мусор.  
Пульсоксиметры относится к классу Б – эпидемиологические опасные отходы. 

Инструкция по эксплуатации. 
A.Перед использованием проверьте устройство и убедитесь, что он работает нормально.  
B.Палец должен находиться в правильном положении (см. Прилагаемую иллюстрацию на рисунке 4 для 
справки), иначе это может привести к неточности измерения.  
C.Датчик SpO2 и фотоэлектрическая лампа приёмника должны быть расположены таким образом, чтобы 
артериолы пациента находились между ними.  
D.Датчик SpO2 не должен использоваться в месте или конечности с перетянутым артериальным каналом 
или наложенной манжетой для измерения кровяного давления или при внутривенном вливании.  
E.Не фиксируйте датчик SpO2 клеем, иначе это может привести к венозной пульсации крови и 
неточному измерению SpO2 и частоты пульса.  
F.Чрезмерное окружающее освещение может повлиять на результат измерения. Им являются 
люминесцентные лампы, двухлучевой красный свет, инфракрасный обогреватель, прямой солнечный 
свет и т. д.  
G. Стремительные движения пациента или помехи от электрохирургического оборудования могут также 
влиять на точность.  
H.Пациент не должен использовать лак для ногтей или другую косметику.  
I.Пожалуйста, очистите и продезинфицируйте устройство после работы в соответствии 

Клинические ограничения  
A. Поскольку измерения проводятся на основе артериального пульса, 
необходим существенный пульсирующий кровоток субъекта. Для пациента со слабым 
пульсом из-за шока, низкой температуры окружающей среды / тела, значительного 
кровотечения или использования сосудосуживающего лекарственного средства, форма 
графика SpO2 (PLETH) будет уменьшаться. В этом случае измерение будет более 
чувствительным к помехам. 
B. Для тех, у кого имеется значительное количество лекарственного 
окрашивающего средства (например, метиленового синего, индиго зелёного и синего 
голубого) или гемоглобина монооксида углерода (COHb) или метионина (Me + Hb) или 
тиосалицилового гемоглобина, а у некоторых наличие желтухи, определение SpO2 этим 
пульсоксиметром может быть неточным.   
C. Препараты, такие как допамин, прокаин, прилокаин, лидокаин и бутакаин, 
также могут быть основным фактором, ведущим к серьёзной ошибке измерения SpO2. 
D. Поскольку значение SpO2 служит в качестве контрольного значения для 
оценки аномальной аноксии и токсической аноксии, некоторые пациенты с серьёзной 
формой анемии могут также показывать хороший результат измерения SpO2. 

Неполадка Возможная проблема Решение 
SpO2 и частота пульса не может 
отображаться нормально 1. Палец неправильно установлен.2. SpO2 пациента слишком 

низок, чтобы его можно было обнаружить. 

1. Поместите палец правильно и повторите попытку.2. Повторите попытку; 
Обратитесь в больницу для диагностики, если вы уверены, что устройство 
работает нормально. 

SpO2 и частота пульса отображаются 
нестабильно 

1. Палец не находится внутри достаточно глубоко.2. Палец 
дрожит или пациент движется. 

1. Поместите палец правильно и повторите попытку.2. Пусть пациент 
сохраняет спокойствие. 

Устройство не включается 1. Батарея разряжена или почти разряжена.2.Батарея 
установлена неправильно.3.Неисправность устройства. 

1. Пожалуйста, зарядите аккумулятор.2.Переустановите аккумулятор снова. 
3.Пожалуйста, обратитесь в местный сервисный центр. 

Дисплей внезапно выключается Аккумулятор разряжен или почти разряжен. Пожалуйста, зарядите аккумулятор. 
Устройство не может использоваться в 
течение полного времени после зарядки 

1. Аккумулятор заряжен не полностью. 2. Аккумулятор сломан 1.Пожалуйста, зарядите аккумулятор 2.Пожалуйста, обратитесь в местный 
сервисный центр. 

Батарея не заряжается даже после 10 часов 
зарядки 

Аккумулятор сломан Пожалуйста, обратитесь в местный сервисный центр. 
 

Гарантия изготовителя 
Изготовитель гарантирует соответствие качества пульсоксиметра требованиям настоящего руководства при соблюдении 
потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации пульсоксиметра - 12 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем. 
Гарантийный срок хранения пульсоксиметра в упаковке предприятия-изготовителя - 6 месяцев с момента изготовления. 
Изготовитель в течение гарантийного срока обязуется безвозмездно устранять дефекты или заменять вышедший из строя 
пульсоксиметр, если повреждения не связаны с нарушением правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 
Ремонт пульсоксиметра осуществляется только производителем. категорически запрещается вскрывать изделие без 
представителя производителя или уполномоченного представителя.  
В случае возникновения неисправности пульсоксиметра обратитесь: 
ООО «Медтехника-Р»  
Адрес: 125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, эт.1.,пом. Х 
Тел: +7-495-504-26-53 
E-mail: info@med-mos.ru 
При обнаружении следов несанкционированного вскрытия и наличия механических повреждений производитель снимает с 
себя ответственность по гарантийным обязательствам, установленным настоящим руководством. 

Сведения по маркировке, условные обозначения, подробное 
руководство по эксплуатации, электромагнитные излучения 
ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ по ссылке  
http://d.med-mos.ru/p/cms60d.pdf 
или отсканируйте QR код 
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