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Матрас противопролежневый «Armed» с компрессором:
варианты исполнения:
DGC420, DGC620, DGC001-1, DGC001-2, DGC001-3,
DGC001-4, DGC001-6
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Побочные действия:
-отсутствуют.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Матрас - 1  шт.
Компрессор - 1  шт.
Руководство по эксплуатации -  1 шт.

6. ОПЕСДЕЕЕ HElE iEEC EO EO  ЕЭДЕЕЕЕ
Медицинское изделие представляет собой противопролежневую систему, состоящую из матраса
и компрессора.
Матрасы различаются между собой компрессором, внешним видом (формой секций, цветом),
габаритными размерами, массой и другими характеристиками.
Трубчатые матрасы обладают лазерной перфорацией - лазерные вентиляционные отверстия
способствуют естественной вентиляции и, как следствие, уменьшению потоотделения. Через
невидимые глазу микроотверстия на баллонах матраса постоянно проходит воздух, обеспечивая
дополнительное охлаждение и создавая оптимальный микроклимат для пациента.
Принцип действия матрасов состоит в том, что воздух поочередно с интервалом от 5 до 25 минут
(в зависимости от компрессора) поступает с помощью компрессора в одни секции матраса и
выходит при этом из других. Воздух под давлением массирует мягкие ткани пациента и тем
самым улучшает кровообращение в тканях.
Компрессоры типа А, В и С обладают статическим режимом (воздух поступает во все секции
сразу). 5
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У компрессора В имеется возможность самостоятельно задать время цикла и выбрать режим
автоматического давления.
Каждая модель матраса совместима с определёнными компрессорами (см. таблицу 1).

""^Компрессор типа А

Регулятор
давления

Кнопка
включения

Индикатор нормального
давления (зеленый)

I------ Индикатор низкого
давления (желтый)

Кнопка
статического режима

Индикаторы цикла
(зеленый)

Кнопка
статического
режима

Кнопка
автоматического
режима

Индикатор автоматического
давления (оранжевый) -----

Индикатор обычного___
режима (зеленый)

Индикатор статического
режима (зеленый)
Индикатор ошибок
(оранжевый)

Кнопка
регулирования цикла

Индикаторы уровня
давления
(зеленый)

Кнопка включения
находится на боковой
стороне компрессора

Кнопка регулирования
давления

Сброс
ошибок

Компрессор типа В 6
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