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приказом Росздравнадзора от 06 мая 2022 года № 3732

На медицинское изделие
Подъемник для реабилитации по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019

от 06 мая 2022 года

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

Место производства медицинского изделия 
см.приложение

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

№ РЗН 2020/10033



от 06 мая 2022 года № РЗН 2020/10033
Лист 1

2.6 Подвес-гамак горизонтальный модель MET RN-100 Soft (при необходимости) - не

Д.Ю. Павлюков

0099020

Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

На медицинское изделие
Подъемник для реабилитации по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019, 
в вариантах исполнения:
1. Подъемник для реабилитации TITAN 150 по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019. в 
составе:
1.1 Подъемник для реабилитации TITAN 150 - не более 3 шт.
1.2 Подвес тканевый модель MET RC-400 Extra Comfort (при необходимости) - не более 
3 шт.
1.3 Подвес-гамак усиленный модель MET RS-300 Strong (при необходимости) - не более 
3 шт.
1.4 Подвес-гамак Комфорт модель MET RC-200 Extra Comfort (при необходимости) - не 
более 3 шт.
1.5 Подвес-гамак туалетный модель MET RH-100 Hygienic (при необходимости) - не 
более 3 шт.
1.6 Подвес-гамак горизонтальный модель MET RN-100 Soft (при необходимости) - не 
более 3 шт.
1.7 Подголовник (при необходимости)-! шт.
1.8 Колеса - не более 8 шт.
1.9 Антиопрокидыватель (при необходимости) - не более 2 шт.
1.10 Удлинитель - не более 2 шт.
1.11 Пульт управления TITAN 150- не более 2 шт.
1.12 Аккумуляторная батарея TIT AN 150 - не более 2 шт.
1.13 Весы модель MET RV-100 (при необходимости) - 1 шт.
1.14 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
2. Подъемник для реабилитации TITAN 8-150 по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019. в 
составе:
2.1 Подъемник для реабилитации TITAN 8-150 - 1 шт.
2.2 Подвес тканевый модель MET RC-400 Extra Comfort (при необходимости) - не более 
3 шт.
2.3 Подвес-гамак усиленный модель MET RS-300 Strong (при необходимости) - не более 
3 шт.
2.4 Подвес-гамак Комфорт модель MET RC-200 Extra Comfort (при необходимости) - не 
более 3 шт.
2.5 Подвес-гамак туалетный модель MET RH-100 Hygienic (при необходимости) - не
более 3 шт. «■



Лист 2

0099021

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

I--J ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 06 мая 2022 года № P3H 2020/10033

более 3 шт.
2.7 Подголовник (при необходимости) - 1 шт.
2.8 Колеса - не более 8 шт.
2.9 Антиопрокидыватель (при необходимости) - не более 2 шт.
2.10 Удлинитель - 1 шт.
2.11 Пульт управления TITAN 8-150 - не более 2 шт.
2.12 Аккумуляторная батарея TITAN 8-150 - не более 2 шт.
2.13 Весы модель MET RV-100 (при необходимости) - 1 шт.
2.14 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
3. Подъемник для реабилитации TITAN NEO по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019. в 
составе:
3.1 Подъемник для реабилитации TITAN NEO - 1 шт.
3.2 Подвес тканевый модель MET RC-400 Extra Comfort (при необходимости) - не более
3 шт.
3.3 Подвес-гамак усиленный модель MET RS-300 Strong (при необходимости) - не более
3 шт.
3.4 Подвес-гамак Комфорт модель MET RC-200 Extra Comfort (при необходимости) - не 
более 3 шт.
3.5 Подвес-гамак туалетный модель MET RH-100 Hygienic (при необходимости) - не 
более 3 шт.
3.6 Подвес-доска пластиковый модель MET RN-200 Solid (при необходимости) - не более 
3 шт.
3.7 Подголовник (при необходимости) - 1 шт.
3.8 Колеса - не более 8 шт.
3.9 Антиопрокидыватель (при необходимости) - 1 шт.
3.10 Удлинитель - 1 шт.
3.11 Пульт управления TITAN NEO- не более 2 шт.
3.12 Аккумуляторная батарея TITAN NEO - не более 2 шт.
3.13 Весы модель MET RV-100 (при необходимости) - 1 шт.
3.14 Носилки модель MET RN-300 Soft (при необходимости) - не более 2 шт.
3.14 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
4. Подъемник для реабилитации ATLANT В по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019. в 
составе:
4.1 Подъемник для реабилитации ATLANT В -1 шт.
4.2 Подвес тканевый модель MET RC-400 Extra Comfort (при необходимости) - не более
J шт.
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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от 06 мая 2022 года № P3H 2020/10033
Лист 4

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

составе:
6.1 Подъемник для реабилитации TITAN 9-125 - 1 шт.
6.2 Подвес тканевый модель MET RC-400 Extra Comfort (при необходимости) - не более
3 шт.
6.3 Подвес-гамак усиленный модель MET RS-300 Strong (при необходимости) - не более 
3 шт.
6.4 Подвес-гамак Комфорт модель MET RC-200 Extra Comfort (при необходимости) - не 
более 3 шт.
6.5 Подвес-гамак туалетный модель MET RH-100 Hygienic (при необходимости) - не 
более 3 шт.
5.6 Подвес-доска пластиковый модель MET RN-200 Solid (при необходимости) -  не 
более 3 шт.
6.7 Подголовник (при необходимости) -1 шт.
6.8 Колеса - не более 8 шт.
6.9 Антиопрокидыватель (при необходимости) - не более 2 шт.
6.10 Удлинитель - 1 шт.
6.11 Пульт управления TITAN 9-125 - не более 2 шт.
6.12 Аккумуляторная батарея TITAN 9-125 - не более 2 шт.
6.13 Весы модель MET RV-100 (при необходимости) - 1 шт.
6.14 Носилки модель MET RN-300 Soft (при необходимости) - 1 шт.
6.15 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
7. Подъемник для реабилитации MET LL-210 по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019. в 
составе:
7.1 Подъемник для реабилитации MET LL-210 - 1 шт.
7.2 Подвес тканевый модель MET RC-400 Extra Comfort (при необходимости) - не более
3 шт.
7.3 Подвес-гамак усиленный модель MET RS-300 Strong (при необходимости) - не более
3 шт.
7.4 Подвес-гамак Комфорт модель MET RC-200 Extra Comfort (при необходимости) - не 
более 3 шт.
7.5 Подвес-гамак туалетный модель MET RH-100 Hygienic (при необходимости) - не 
более 3 шт. ’^ 5..
7.6 Подвес-доска пластиковый модель MET RN-200 Solid (при необходимости) - не более 
3 шт.
7.7 Подголовник (при необходимости) - 1 шт.
7.8 Колеса - не более 8 шт.

0099023

Д.Ю. Павлюков
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 06 мая 2022 года № РЗН 2020/10033

Лист 5

7.9 Антиопрокидыватель ( при необходимости) - не более 2 шт.
7.10 Удлинитель - 1 шт.
7.11 Пульт управления MET LL-210 - не более 2 шт.
7.12 Аккумуляторная батарея MET LL-210 - не более 2 шт.
7.13 Весы модель MET RV-100 (при необходимости) - 1 шт.
7.14 Носилки модель MET RN-300 Soft (при необходимости; - 1 шт.
7.15 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Подъемник для реабилитации MET LL-220 по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019. в 
составе:
8.1 Подъемник для реабилитации MET LL-220 - 1 шт.
8.2 Колеса - не более 8 шт.
8.3 Антиопрокидыватель (при необходимости) - не более 2 шт.
8.4 Сиденье пластиковое (при необходимости) - 1 шт.
8.5 Передвижная тележка (при необходимости) - 1 шт.
8.6 Пульт управления MET LL-220 - не более 2 шт.
8.7 Аккумуляторная батарея MET LL-220 - не более 2 шт.
8.8 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
9. Подъемник для реабилитации MET LL-230 по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019. в 
составе:
9.1 Подъемник для реабилитации MET LL-230 - 1 шт.
9.2 Колеса - не более 8 шт.
9.3 Антиопрокидыватель (при необходимости) - не более 2 шт.
9.4 Передвижная тележка (при необходимости) - 1 шт.
9.5 Пульт управления MET LL-230 - не более 2 шт.
9.6 Аккумуляторная батарея MET LL-230 - не более 2 шт.
9.7 Сиденье пластиковое (при необходимости)- 1 шт.
4.8 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
10. Подъемник для реабилитации MET LU-200 по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019, в 
составе:
10.1 Подъемник для реабилитации MET LU-200 - 1 шт.
10.2 Подвес-гамак горизонтальный (при необходимости) - не более 3 шт.
10.3 Пульт управления MET LU-200 - не более 2 шт.
10.4 Аккумуляторная батарея MET LU-200 - не более 2 шт.
10.5 Руководство по эксплуатации -1 шт.
11. Подъемник для реабилитации MET LU-210 по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019. в 
составе:
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 06 мая 2022 года № РЗН 2020/10033

Лист 6

11.1 Подъемник для реабилитации MET LU-210 - 1 шт.
11.2 Подвес-гамак горизонтальный модель MET RN-100 Soft (при необходимости) ? не 
более 3 шт.
11.3 Антиопрокидыватель (при необходимости) - не более 2 шт.
11.4 Колеса - не более 8 шт.
11.5 Пульт управления MET LU-210 - не более 2 шт.
11.6 Аккумуляторная батарея MET LU-210 - не более 2 шт.
11.7 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
12. Подъемник для реабилитации MET LU-220 по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019. в 
составе:
12.1 Подъемник для реабилитации MET LU-220 - 1 шт.
12.2 Подвес тканевый модель MET RC-400 Extra Comfort (при необходимости) - не более 
3 шт.
12.3 Подвес-гамак усиленный модель MET RS-300 Strong (при необходимости) - не более 
3 шт.
12.4 Подвес-гамак Комфорт модель MET RC-200 Extra Comfort (при необходимости) - не 
более 3 шт.
12.5 Подвес-гамак туалетный модель MET RH-100 Hygienic (при необходимости) - не 
более 3 шт.
12.6 Носилки модель MET RN-300 Soft (при необходимости) - не более 3 шт.
12.7 Подвес доска пластиковый модель MET RN-200 Solid (при необходимости) - не 
более 3 шт.
12.8 Подголовник (при необходимости) - 1 шт.
12.9 Колеса - не более 8 шт.
12.10 Антиопрокидыватель (при необходимости) - не более 2 шт.
12.11 Удлинитель - I шт.
12.12 Пульт управления MET LU-220 - 1 шт.
12.13 Аккумуляторная батарея MET LU-220 - не более 2 шт.
12.14 Весы модель MET RV-100 (при необходимости) - не более 2шт.
12.15 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
13. Подъемник для реабилитации MET LU-230 по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019. в 
составе: -
13.1 Подъемник для реабилитации MET LU-230 - 1 шт.
13.2 Подвес тканевый модель MET RC-400 Extra Comfort (при необходимости) - не более 
3 шт.
13.3 Подвес-гамак усиленный модель MET RS-300 Strong (при необходимости) - не более 
Заместитель руководителя Федеральной службы ' /  _
по надзору в сфере здравоохранения - Д.Ю. Павлюков
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 06 мая 2022 года № РЗН 2020/10033

Лист 7

3 шт.
13.4 Подвес-гамак Комфорт модель MET RC-200 Extra Comfort (при необходимости) - не 
более 3 шт.
13.5 Подвес-гамак туалетный модель MET RH-100 Hygienic (при необходимости) - не 
более 3 шт.
13.6 Подголовник (при необходимости) -1 шт.
13.7 Колеса - не более 8 шт.
13.8 Антиопрокидыватель (при необходимости) - не более 2 шт.
13.9 Удлинитель - 1 шт.
13.10 Пульт управления MET LL'-230 - не более 2 шт.
13.11 Аккумуляторная батарея MET LU-230 - не более 2 шт.
13.12 Весы модель MET RV-100 (при необходимости) - 1 шт.
13.13 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
14. Подъемник для реабилитации MET LU-240 по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019. в 
составе:
14.1 Подъемник для реабилитации MET LU-240 - 1 шт.
14.2 Подвес тканевый модель MET RC-400 Extra Comfort (при необходимости) - не более
3 шт.
14.3 Подвес-гамак усиленный модель MET RS-300 Strong (при необходимости) - не более 
3 шт.
14.4 Подвес-гамак Комфорт модель MET RC-200 Extra Comfort (при необходимости) - не 
более 3 шт.
14.5 Подвес-гамак туалетный модель MET RII-100 Hygienic (при необходимости) - не 
более 3 шт.
14.6 Подвес-гамак горизонтальный модель MET RN-100 Soft (при необходимости) - не 
более 3 шт.
14.7 Подголовник (при необходимости) - 1 шт.
14.8 Колеса - не более 8 шт.
14.9 Антиопрокидыватель (при необходимости) - не более 2 шт.
14.10 Удлинитель - 1 пгт.
14.11 Пульт управления MET LU-240 - не более 2 шт.
14.12 Аккумуляторная батарея MET LU-240 - не более 2 шт.
14.13 Весы модель MET RV-100 (при необходимости ) - 1 шт.
14.14 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
15. Подъемник для реабилитации MET LU-250 по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019. в
составе: . ^  ✓ / 7
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 06 мая 2022 года № РЗН 2020/10033

Лист 8
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15.1 Подъемник для реабилитации MET LU-250 - 1 шт.
15.2 Жилет вертикальный модель MET RG-100 Vest (при необходимости) - 1 шт.
15.3 Пояс-держатель модель MET RP-100 (при необходимости) - 1 шт.
15.4 Ремни-фиксаторы модель MET RP-200 (при необходимости) - 1 шт.
15.5 Колеса - не более 8 шт.
15.6 Антиопрокидыватель (при необходимости) - не более 2 шт.
15.7 Пульт управления MET LU-250 - не более 2 шт.
15.8 Аккумуляторная батарея MET LU-250 - не более 2 шт.
15.9 Столик модель MET RD-100 (при необходимости) - 1 шт.
15.10 Опоры для ног- 2 шт.
15.11 Опоры для рук - 2 шт.
15.12 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
16. Подъемник для реабилитации MET LU-270 по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019. в 
составе:
16.1 Подъемник для реабилитации MET LU-270 - 1 шт.
16.2 Пояс-держатель модель MET RP-100 (при необходимости) - 1 шт.
16.3 Ремни-фиксаторы модель MET RP-200 (при необходимости) - 1 шт.
16.4 Колеса - не более 8 шт.
16.5 Антиопрокидыватель (при необходимости) - не более 2 шт.
16.6 Жилет вертикальный модель MET RG-100 Vest (при необходимости) - 1 шт.
16.7 Пульт управления MET LU-270 - не более 2 шт.
16.8 Аккумуляторная батарея MET LU-270 - не более 2 шт.
16.9 Столик модель MET RD-100 (при необходимости) - 1 шт.
16.10 Опоры для ног - 2 шт.
16.11 Опоры для рук - 1 шт.
16.12 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
17. Подъемник для реабилитации MET LU-280 по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019. в 
составе:
17.1 Подъемник для реабилитации MET LEi-280 - 1 шт.
17.2 Подвес тканевый модель MET RC-400 Extra Comfort (при необходимости) - не более 
3 шт.
17.3 Подвес-гамак усиленный модель MET RS-300 Strong (при необходимости) - не более 
3 шт.
17.4 Подвес-гамак Комфорт модель MET RC-200 Extra Comfort (при необходимости) - не 
более 3 шт.
17.5 Подвес-гамак туалетный модель MET RH-100 Hygienic (при необходимости) - не
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Ю. Павлюков
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более 3 шт.
17.6 Подвес-доска пластиковый модель MET RN-200 Solid (при необходимости) - не 
более 3 шт.
17.7 Подголовник (при необходимости) -1 шт.
17.8 Колеса - не более 8 шт.
17.9 Антиопрокидыватель (при необходимости) - не более 2 шт.
17.10 Носилки модель MET RN-300 Soft (при необходимости) - 1 шт.
17.11 Удлинитель - 1 шт.
17.12 Пульт управления MET LU-280 - не более 2 шт.
17.13 Аккумуляторная батарея MET LU-280 - не более 2 шт.
17.14 Весы модель MET RV-100 (при необходимости) - 1 шт.
17.15 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
18. Подъемник для реабилитации TITAN 250 по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019. в 
составе:
18.1 Подъемник для реабилитации TITAN 250 - 1 шт.
18.2 Подвес тканевый модель MET RC-400 Extra Comfort (при необходимости) - не более 
3 шт.
18.3 Подвес-гамак усиленный модель MET RS-300 Strong (при необходимости) - не более 
3 шт.
18.4 Подвес-гамак Комфорт модель MET RC-200 Extra Comfort (при необходимости) - не 
более 3 шт.
18.5 Подвес-гамак туалетный модель MET RH-100 Hygienic (при необходимости) - не 
более 3 шт.
18.6 Подвес-доска пластиковый модель MET RN-200 Solid (при необходимости) ? не 
более 3 шт.
18.7 Подголовник (при необходимости) - 1 шт.
18.8 Колеса - не более 8 шт.
18.9 Антиопрокидыватель (при необходимости) - не более 2 шт.
18.10 Носилки модель MET RN-300 Soft (при необходимости) - 1 шт.
18.11 Удлинитель - 1 шт.
18.12 Пульт управления TITAN 250 - не более 2 шт.
18.13 Аккумуляторная батарея TITAN 250 - не более 2 шт.
18.14 Весы модель MET RV-100 (при необходимости) - 1 шт.
18.15 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
19. Подъемник для реабилитации MET LU-310 по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019. в
составе:
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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19.1 Подъемник для реабилитации MET LU-310-1 шт.
19.2 Подвес тканевый модель MET RC-400 Extra Comfort (при необходимости) - не более 
3 шт.
19.3 Подвес-гамак усиленный модель MET RS-300 Strong (при необходимости) - не более 
3 шт.
19.4 Подвес-гамак Комфорт модель MET RC-200 Extra Comfort (при необходимости) - не 
более 3 шт.
19.5 Подвес-гамак туалетный модель MET RH-100 Hygienic (при необходимости) - не 
более 3 шт.
19.6 Подголовник (при необходимости) -1 шт.
19.7 Колеса - не более 8 шт.
19.8 Антиопрокидыватель (при необходимости) - не более 2 шт.
19.9 Удлинитель - 1 шт.
19.10 Пульт управления MET LU-310 - не более 2 шт.
19.11 Аккумуляторная батарея MET LU-310 - не более 2 шт.
19.12 Весы модель MET RV-100 ( при необходимости) - 1 шт.
19.13 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
20. Подъемник для реабилитации TITAN М по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019. в составе:
20.1 Подъемник для реабилитации TITAN М - 1 шт.
20.2 Кронштейн вертикальный ( при необходимости) - 1 шт.
20.3 Кронштейн настенный (при необходимости) - 1 шт.
20.4 Кронштейн потолочный (при необходимости) - 1 шт.
20.5 Автокронштейн (при необходимости) - 1 шт.
20.6 Колеса - не более 8 шт.
20.7 Антиопрокидыватель (при необходимости) - не более 2 шт.
20.8 Жилет вертикальный модель MET RG-100 Vest (при необходимости) - 1 шт.
20.9 Пульт управления TITAN М - не более 2 шт.
20.10 Аккумуляторная батарея TITAN М - не более 2 шт.
20.11 Передвижная тележка (при необходимости) - 1 шт.
20.11 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
21. Подъемник для реабилитации MET LU-340 по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019. в 
составе:
21.1 Подъемник для реабилитации MET LU-340 - 1 шт.
21.2 Подвес тканевый модель MET RC-400 Extra Comfort (при необходимости) - не более

21.3 Подвес-гамак усиленный модель MET RS-300 Strong (при необходимости) - не более
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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3 шт.
21.4 Подвес-гамак Комфорт модель MET RC-200 Extra Comfort (при необходимости) - не 
более 3 шт.
21.5 Подвес-гамак туалетный модель MET RH-100 Hygienic (при необходимости) - не 
более 3 шт.
21.6 Подголовник (при необходимости) - 1 шт.
21.7 Пояс-держатель модель MET RP-100 (при необходимости) - 1 шт.
21.8 Ремни-фиксаторы модель MET RP-200 (при необходимости) -1 шт.
21.9 Колеса - не более 8 шт.
21.10 Антиопрокидыватель (при необходимости) - не более 2 шт.
21.11 Кронштейн вертикальный (при необходимости) - 1 шт.
21.12 Кронштейн настенный (при необходимости) - 1 шт.
21.13 Удлинитель - 1 шт.
21.14 Опоры для ног (при необходимости) - 1 шт.
21.15 Опоры для рук (при необходимости) - 1 шт.
21.16 Пульт управления MET LU-340 - не более 2 шт.
21.17 Аккумуляторная батарея MET LU-340 - не более 2 шт.
21.18 Весы модель MET RV-100 (при необходимости) -1 шт.
21.19 Столик модель MET RD-100 (при необходимости) - 1 шт.
21.20 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
22. Подъемник для реабилитации MET LA-210 по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019. в 
составе:
22.1 Подъемник для реабилитации MET LA-210 - 1 шт.
22.2 Подвес тканевый модель MET RC-400 Extra Comfort (при необходимости) - не более
3 шт.
22.3 Подвес-гамак усиленный модель MET RS-300 Strong (при необходимости) - не более 
3 шт.
22.4 Подвес-гамак Комфорт модель MET RC-200 Extra Comfort (при необходимости) - не 
более 3 шт.
22.5 Подвес-гамак туалетный модель MET RH-100 Hygienic (при необходимости) - не 
более 3 шт.
22.6 Подголовник (при необходимости) -1 шт.
22.7 Колеса - не более 8 шт.
22.8 Антиопрокидыватель (при необходимости) - не более 2 шт.
22.9 Удлинитель - 1 шт.
22.10 Пульт управления MET LA-210 - не более 2 шт. ^
Заместитель руководителя Федерал! 
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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.2.11 Аккумуляторная батарея MET LA-210 - не более 2 шт.
22.12 Весы модель MET RV-100 ( при необходимости) -1 шт.
22.13 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
23. Подъемник для реабилитации MET LA-220 по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019. в 
составе:
23.1 Подъемник для реабилитации MET LA-220 - 1 шт.
23.2 Подвес тканевый модель MET RC-400 Extra Comfort (при необходимости) - не более
3 шт.
23.3 Подвес-гамак усиленный модель MET RS-300 Strong (при необходимости) - не более
3 шт.
23.4 Подвес-гамак Комфорт модель MET RC-200 Extra Comfort (при необходимости) - не 
более 3 шт.
23.5 Подвес-гамак туалетный модель MET RH-100 Hygienic (при необходимости) - не 
более 3 шт.
23.6 Подвес-доска пластиковый модель MET RN-200 Solid (при необходимости) - 1 шт.
23.7 Подголовник (при необходимости) -1 шт.
23.8 Колеса - не более 8 шт.
23.9 Антиопрокидыватель (при необходимости) - не более 2 шт.
23.10 Носилки модель MET RN-300 Soft (при необходимости) -1 шт.
23.11 Удлинитель - 1 шт.
23.12 Пульт управления MET LA-220 - не более 2 шт.
23.13 Аккумуляторная батарея MET LA-220 - не более 2 шт.
23.14 Весы модель MET RV-100 (при необходимости) - 1 шт.
23.15 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
24. Подъемник для реабилитации MET LA-230 по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019. в 
составе:
24.1 Подъемник для реабилитации MET LA-230 - 1 шт.
24.2 Крепление к полу- 1 шт.
24.3 Сиденье пластиковое ( при необходимости) - 1 шт.
24.4 Пульт управления MET LA-230 - не более 2 шт.
24.5 Аккумуляторная батарея MET LA-230 - не более 2 шт.
24.6 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
25. Подъемник для реабилитации MET LB-210 по ТУ 32.50.50-00 Г-11459109-2019. в 
составе:
25.1 Подъемник для реабилитации MET LB-210 - 1 шт.
25.2 Пояс-держатель модель MET RP-100 (при необходимости) - J шт.
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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25.3 Ремни-фиксаторы модель MET RP-200 (при необходимости) - 1 шт.
25.4 Столик модель MET RD-100 (при необходимости) - 1 шт.
25.5 Опоры для ног- 2 шт.
25.6 Опоры для рук - 2 шт.
25.7 Пульт управления MET LB-210 - не более 2 шт.
25.8 Аккумуляторная батарея MET LB-210 - не более 2 шт.
25.9 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
26. Подъемник для реабилитации MET LB-220 по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019. в 
составе:
26.1 Подъемник для реабилитации MET LB-220 - 1 шт.
26.2 Подвес тканевый модель MET RC-400 Extra Comfort (при необходимости) - не более
3 шт.
26.3 Подвес-гамак усиленный модель MET RS-300 Strong (при необходимости) - не более
3 шт.
26.4 Подвес-гамак Комфорт модель MET RC-200 Extra Comfort (при необходимости) - не 
более 3 шт.
26.5 Подвес-гамак туалетный модель MET RH-100 Hygienic (при необходимости) - не 
более 3 шт.
26.6 Подвес-доска пластиковый модель MET RN-200 Solid (при необходимости) - не 
более 3 шт.
26.7 Подголовник (при необходимости ) -1 шт.
26.8 Колеса - не более 8 шт.
26.9 Антиопрокидыватель (при необходимости) - не более 2 шт.
26.10 Носилки модель MET RN-300 Soft (при необходимости) - 1 шт.
26.11 Удлинитель - 1 шт.
26.12 Пульт управления MET LB-220 - не более 2 шт.
26.13 Аккумуляторная батарея MET LB-220 - не более 2 шт.
26.14 Весы модель MET RV-100 (при необходимости) - 1 шт.
26.15 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
27. Подъемник для реабилитации MET LB-230 по ТУ 32.50.50-001-11459109-2019. в 
составе:
27.1 Подъемник для реабилитации MET LB-230 - 1 шт.
27.2 Подвес тканевый модель MET RC-400 Extra Comfort (при необходимости) - не более
3 шт. У-
27.3 Подвес-гамак усиленный модель MET RS-300 Strong (при необходимости) - не более
3 шт. .
Заместитель руководителя Федеральной службы ' —
по надзору в сфере здравоохранения  ̂ / > Д.Ю. Павлюков
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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27.4 Подвес-гамак Комфорт модель MET RC-200 Extra Comfort (при 
необходимости) - не более 3 шт.
27.5 Подвес-гамак туалетный модель MET RH-100 Hygienic (при необходимости) - не 
более 3 шт.
27.6 Пояс-держатель модель MET RP-100 ( при необходимости ) - 1 шт.
27.7 Ремни-фиксаторы модель MET RP-200 (при необходимости) - 1 шт.
27.8 Подголовник (при необходимости) -1 шт.
27.9 Колеса - не более 8 шт.
27.10 Антиопрокидыватель (при необходимости) - не более 2 шт.
27.11 Автокронштейн (при необходимости) - 1 шт.
27.12 Передвижная тележка (при необходимости) - 1 шт.
27.13 Столик модель MET RD-100 (при необходимости) - 1 шт.
27.14 Опоры для ног - 2 шт.
27.15 Опоры для рук - 2 шт.
27.16 Удлинитель -1 шт.
27.17 Пульт управления MET LB-230 - не более 2 шт.
27.18 Аккумуляторная батарея MET LB-230 - не более 2 шт.
27.19 Весы модель MET RV-100 (при необходимости) - 1 шт.
27.20 Жилет вертикальный модель MET RG-100 Vest (при необходимости) - 1 шт.
27.21 Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Место производства:
1. ООО "МЕТ". Россия. 108811. Москва, п. Московский, д. Мешково. д. 2. стр. 2.
2. Hengshui Zhukang Medical Instrument Co.. Ltd.. Weitun Village. Weitun Town. Binhu 
New Area, Hengshui City. Hebei, China.
3. ООО "СШ". Россия. 445032. Самарская обл.. Автозаводский р-н. г. Тольятти, 
ул. Вокзальная, д. 86. стр. 7.

Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения


